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Ⅰ. 서 론
정확한 근관장 측정은 기구조작을 근관 내에 한정 시킬 수
있어 근관치료 중에 치근단 조직의 손상을 줄이고 성공적인
근관치료를 위해 필수적이다. Seltzer1)는 상아백악질경계점
(cementodentinal junction)부위인 근관협착부 (apical
constriction)에서 근관충전이 되어야 이상적인 창상치유가
일어나고 조직파괴나 염증반응 및 이물반응을 줄일 수 있다
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고 보고하였다. 
Kuttler2)는 근관협착부는 주근단공에서 0.524 ㎜ -
0.659 ㎜ 상방에 위치한다고 하였고 Lee3)는 상아백악질경
계점부위보다 주근단공이 재현성이 높고 임상적으로 관찰
하기 용이하다고 보고하였다. Sunada4)는 구강점막과 치주
조직 사이의 전기저항이 사람의 연령, 치아의 모양이나 근
관의 직경과 상관없이 6.0 kΪ로 일정한 것을 밝혀내어 이
를 근간으로 전자근관장측정기를 개발하였다. Inoue5)는 교
류를 사용한 2세대 전자근관장측정기를 개발하여 한 개의
주파수를 사용하여 근관내의 impedance 차이를 측정하였
다. 3세대 전자근관장측정기는 이전의 근관장측정기가 근
관내의 전해질이 없는 경우에만 정확하게 측정되는 단점을
가지고 있어 이러한 단점을 극복하기위해 5 kHz와 1 kHz
의 두 개의 주파수간의 impedance의 차이를 이용하여 근
관장을 측정하는 기기인 Endex (Osada Electric Co.,
Tokyo, Japan)가 개발되었다. 이는 근관협착부에서 가장
큰 impedance 차이를 보인다는 원리를 이용한 것으로서,
Frank6)에 의하면 Endex는 습한 근관 내에서 사용하였을
때 89.64%에서 근관협착부의 ± 0.5 ㎜ 범위 내에 존재하
는 정확성을 보였다. 하지만 Endex는 사용 시에 매번 근관
내 용액의 impedance에 따른 보정을 해야 하는 단점이 있
었다. 
이에 1991년 Kobayashi 등7-9)은 실험에서 두 개의 서로
다른 주파수로 근관내의 impedance를 동시에 측정했을 때
두 개의 impedance간의 비율은 근관내의 전해질 용액에
관계없이 항상 일정한 값으로 가지고 근관벽의 정전용량
(electronic capacitance)은 근단공보다 매우 낮으므로 file
tip이 근첨협착부에 가까워질수록 두 개의 impedance의
비율이 크게 감소하여 근관 내 file의 위치를 나타내는데 사
용할 수 있음을 보고하였다. 이러한 원리 하에 0.4 kHz와
8 kHz의 두 개의 주파수의 impedance의 비율에 의해 근
관내의 file 위치를 표현하는 Root ZX (J. Morita Corp.,
Osaka, Japan)가 개발되었다. 이번 연구에는 0.4 kHz와
8 kHz의 두 개의 주파수를 이용하는 Root ZX와 국산제품
으로 0.5 kHz와 5 kHz의 주파수를 이용하는 주파수 의존
형 전자근관장측정기인 E-Magic Finder Deluxe (S-
Denti, Cheonan, Korea)를 사용하였다. 
그동안 대부분 전자근관장측정기의 in vivo 및 in vitro
실험은 측정치가 임상적 허용치인 근관협착부의 0.5 ㎜이
내의 범위에 들어가는 백분율을 구하여 정확성을 평가하는
방법을 사용하였다. 하지만 전자근관장측정기는 이러한 정
확성뿐만 아니라 근관협착부에서 항상 일정한 거리를 재현
해 낼 수 있는 일관성 (consistency)이 중요하다. 이러한
일관성이 증명된다면 실제 임상에서 전자근관장측정기를
사용하여 얻은 근관장에서 일정한 거리를 가감하여 사용할
수 있게 된다. 또한 대부분의 전자근관장측정기가 0.5
mark를 가리킬 때를 기준으로 근관장을 측정하도록 되어
있지만, 실제로 기기가 주근단공 부위인 Apex mark가 아
닌 근관협착부인 0.5 mark를 더 일관성 있게 찾아내는지
평가해 볼 필요가 있다. 또한 전자근관장측정기에서 사용하
는 0.5 mark에서 Apex mark까지의 실제 거리를 일관성
있게 재현할 수 있다면 전자근관장에서 일정한 거리를 가감
하여 사용할 수 있게 된다. 따라서 본 연구는 alginate
model상에서 2개의 전자근관장측정기를 사용하여 0.5
mark와 Apex mark 중 어느 지점에서 더 일관성 (consis-
tency)을 보이는지를 비교하고 또한 근관장을 측정할 때 파
일을 전진시키면서 Apex mark를 측정한 값과 치근단 부위
를 지나친 후 다시 후퇴하면서 측정한 값의 차이 (Range of
Apex band)를 비교하여 실제 임상에서 사용 할 때 어느 방
법을 사용하는 것이 측정의 오차를 줄이고 더 정확하고 일
관성 있게 재현해 낼 수 있는지를 알아보고자 하였다. 
Ⅱ. 재료 및 방법
1. 연구대상
52개의 발거된 건전한 상악 또는 하악 제1, 2소구치를 대
상으로 하였다. 발거된 치아는 실험기간동안 생리식염수에
보관하였다. 
2. 연구방법
치아의 치수강을 개방한 후 교합면을 치아의 장축에 직각
으로 삭제하고 근관에 #10 K-file을 삽입하여 근단공 개방
을 확인한 후, Gates-Glidden drill 2, 3번을 사용하여
coronal flaring을 시행하였으며 saline으로 근관을 세척하
였다. Kaufman 등10)이 제시한 alginate model (alginate
와 saline을 9 g/20 ㎖의 혼수비로 혼합)에 치아를 고정시
키고 치수강 내 여분의 수분만을 air syringe로 제거하고
더 이상 근관을 건조시키지는 않았다. 한번 혼합한 algi-
nate model에서의 근관장 측정은 5분 이내로 하였다. 
전자근관장측정기는 다음의 2가지를 사용하였다. 
∙ Root ZX (J. Morita, Osaka, Japan) (Figure 1)
∙ E-Magic Finder Deluxe ((주)에스덴티, Cheonan,
Korea) (Figure 2)
1) 2개의 전자근관장측정기를 이용한 0.5 mark와 Apex
mark에서의 길이 측정
52개의 치아 중에서 26개는 Root ZX를 이용하여 측정하
였고 나머지 26개는 E-Magic Finder Deluxe를 이용하여
측정하였다. Root ZX를 이용하여 측정한 26개 중에서 13
개는 파일을 전진하면서 0.5 mark에서 근관장을 측정하고
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Apex mark에서 근관장을 측정한 후 0.5 mark에서 고정
하였다. 나머지 13개는 0.5 mark에서 근관장을 측정한 후
Apex mark에서 근관장을 측정하고 고정하였다. 마찬가지
로 E-Magic Finder Deluxe를 이용하여 측정한 26개의 치
아도 13개는 0.5 mark에서 근관장을 측정하고 Apex
mark에서 근관장을 측정한 후 0.5 mark에서 고정하였다.
나머지 13개 치아는 0.5 mark에서 근관장을 측정한 후
Apex mark에서 근관장을 측정하고 고정하였다. Apex
band의 범위를 알아보기 위하여 Apex mark에서 고정한
26개의 치아는 치근단 부위를 넘어선 후 후퇴하면서 Apex
mark에서 다시 한번 근관장을 측정한 후 고정하였다. 이때
file은 근관장만큼 들어가는 가장 큰 직경의 file을 선택하였
으며 대부분이 #15과 #25사이 크기였다. 근관장을 측정할
때 치아 장축에 수직으로 교합면을 삭제한 후에 파일의 손
잡이 하연에서 교합면까지의 길이를 digitcaliper
(Mitutoyo Corp, Kawasaki, Japan)를 사용하여 측정한
후 전체 파일길이인 25 ㎜에서 측정한 거리를 빼서 근관장
을 측정하였다 (Figure 3). 
2) File 고정 후 주근단공과 file tip 사이의 실제거리측정
각각의 치아에서 전자근관장측정기를 사용하여 위에 서술
한 방법에 따라 측정한 후 file을 Light curing glass
ionomer cement (Ionosit DMG, Hamburg, Germany)
로 치아에 고정시켰다. 고정 후에 전자근관장측정기를 사용
하여 정확한 측정지점을 나타내는지 다시 한번 확인하였다. 
치근첨부터 4 ㎜ 상방까지 18배율의 현미경(Carl Zeiss
OPMI Pico, Oberkochen, Germany)하에서 치근의 장축
방향으로 diamond bur를 사용하여 file tip이 어느 정도 노
출될 때까지 삭제하였다. 그리고 15번 scalpel blade로 남
아있는 치질을 조심스럽게 제거하여 file tip을 완전히 노출
시켰다. 현미경상의 이미지를 저장한 후 영상분석 프로그램
인 EasyDent Viewer (Vatech, Yongin, Korea)를 이용
하여 파일 끝부터 주근단공까지의 거리를 측정하였다
(Figure 4). 거리를 측정할 때에 주근단공의 외측벽으로 생
각되는 지점에 표시를 한 후 이지점에서부터 file tip까지의
최단거리를 측정하였다.
Figure 1. Root ZX. Figure 2. E-Magic Finder.
Figure 3. Length measurements with digital caliper.
0.5 mark
Apex mark
Apex mark
0.5 mark
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Ⅲ. 결 과
Table 1은 전자근관장측정기를 사용하여 0.5 mark와
Apex mark에서 file을 고정시킨 후 EasyDent Viewer를
이용하여 주근단공에서 file tip까지의 실제거리를 측정한
값이다. (-) 값은 주근단공보다 file의 tip이 더 짧은 경우를
의미하며, (+) 값은 주근단공보다 file의 tip이 더 긴 경우
를 의미한다. 52개 치아 중에서 44개의 치아에서 file tip이
주근단공보다 짧게 위치하는 것으로 관찰되었다. 각각의 평
균은 Root ZX를 사용하여 0.5 mark에서 고정한 그룹은 -
0.18 ㎜, Apex mark에서 고정한 그룹은 - 0.07 ㎜를 나타
내었으며 E-Magic Finder를 사용하여 0.5 mark에서 고
정한 그룹은 - 0.25 ㎜, Apex mark에서 고정한 그룹은 -
0.02 ㎜를 나타내었다. Root ZX와 E-Magic Finder 모두
실험군의 100%에서 file tip과 주근단공 사이의 거리가 임
상적 허용범위인 ± 0.5 ㎜내에 있었다.
Table 2는 전자근관장측정기의 0.5 mark에서 측정된 길
이와 Apex mark에서 측정된 길이의 차이를 계산하여 평균
및 표준편차를 구한 것이다. 
a. Where the foramen wall is perpendicular to the canal  b. Where the foramen wall is oblique to the canal
Figure 4. Distance from file tip to major foramen with EasyDent Viewer.
Table  1. Distance of file tip-major foramen at 0.5 mark and Apex mark (㎜)
Number Root ZX Root ZX E-Magic Finder E-Magic Finder
(0.5 mark) (Apex mark) (0.5 mark) (Apex mark)
1 - 0.49 - 0.03 - 0.21 - 0.11
2 - 0.41 - 0.11 - 0.22 - 0.04
3 - 0.18 - 0.16 - 0.17 - 0.06
4 - 0.37 0.07 - 0.21 - 0.09
5 - 0.49 - 0.38 - 0.02 0.13
6 - 0.16 - 0.05 - 0.07 0.07
7 - 0.18 - 0.08 - 0.39 - 0.07
8 - 0.15 0 - 0.33 - 0.08
9 0.08 - 0.07 - 0.32 - 0.04
10 - 0.19 0 - 0.38 - 0.04
11 0.11 - 0.10 - 0.31 0.17
12 - 0.08 0.10 - 0.27 - 0.03
13 0.15 - 0.12 - 0.41 - 0.06
Mean - 0.18 - 0.07 - 0.25 - 0.02
Standard Deviation 0.21 0.12 0.12 0.09
Range 0.64 0.48 0.39 0.28
a b
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Table 3은 파일을 전진하면서 Apex mark를 측정한 값
과 치근단 부위를 넘어선 후 후퇴하면서 Apex mark를 측
정한 값의 차이를 비교하여 평균과 표준편차를 구한 것
이다. 
Ⅳ. 고 찰
Fouad 등11)과 Ricard 등12)에 의하면 주근단공에서 ±
0.5 ㎜가 절대적인 임상적 오차범위로 간주하였으므로 이
번 연구는 Root ZX와 E-Magic Finder를 이용하여 전자근
관장을 측정한 후 주근단공과 file tip사이의 실제거리를 측
정하여 임상적 오차범위인 ± 0.5 ㎜ 이내에 있는지를 평가
하여 각 기기의 0.5 mark 및 Apex mark의 정확성 (accu-
racy)을 평가하고자 하였다. 먼저 주근단공에서 file tip까
지의 실제거리를 측정한 실험에서 각각의 평균은 먼저
Root ZX를 사용하여 0.5 mark에서 측정한 경우 - 0.18
㎜, Apex mark에서 측정한 경우는 - 0.07 ㎜를 나타내었
다. E-Magic Finder를 사용하여 0.5 mark에서 측정한 경
우는 - 0.25 ㎜, Apex mark에서 측정한 경우는 - 0.02
㎜를 나타내었다. 주근단공과 근관협착부 사이의 거리에 대
해 Kuttler2)는 0.524 - 0.659 ㎜의 거리를 가지며 평균
0.59 ㎜라고 보고하였으며, Dummer 등13)은 치근단에서
주근단공까지의 평균거리는 0.38 ㎜이며 치근단에서 근관
협착부 사이의 평균거리는 0.89 ㎜를 나타낸다고 보고하여
주근단공에서 근관협착부 사이의 평균거리는 0.51 ㎜를 보
인다고 보고한 바 있다. 그러나 근관은 항상 근관협착부에
서 끝나는 것이 아니며 명확한 근관협착부를 나타내지 않는
경우가 많다. 따라서 주근단공과 근관협착부 사이의 거리를
대략 0.5 ㎜로 보았을 때, Root ZX의 0.5 mark에서 측정
한 근관장은 주근단공에서 0.18 ㎜ 짧게 나왔으므로 근관
협착부에서는 0.32 ㎜정도 긴 값을 나타낸다고 볼 수 있다.
Root ZX의 Apex mark에서 측정한 근관장은 주근단공에
A. Root ZX B. E-Magic Finder 
Figure 5. Box plots: Quartile of file tip-major foramen distance at 0.5 mark and Apex mark.
Table  2. Difference of the length at 0.5 mark and Apex mark
Mean Median SD Range Quartile
Root ZX 0.29 0.26 0.10 0.37 0.15
E-Magic Finder 0.30 0.29 0.10 0.38 0.14
Table  3. Range of Apex band
Mean Median SD Range Quartile
Root ZX 0.04 0.04 0.05 0.21 0.04
E-Magic Finder 0.03 0.03 0.02 0.06 0.03
서 0.07 ㎜ 짧게 위치하므로 근관협착부에서는 약 0.43
㎜ 길게 측정되어 0.5 mark에서 측정한 값에서 0.5 ㎜정
도를 감해서 사용하는 것보다는 실제는 Apex mark에서 측
정한 근관장에서 0.5 ㎜를 감해서 사용하는 것이 근관협착
부까지 근관치료를 하기에 정확하다고 볼 수 있다. E-
Magic Finder의 0.5 mark에서 측정한 근관장은 주근단공
에서 0.25 ㎜ 짧게 나왔으므로 근관협착부에서 0.25 ㎜
길게 측정되었으며, E-Magic Finder의 Apex mark에서
측정한 근관장은 근관협착부에서 0.48 ㎜ 길게 측정되
었다. 
다음으로 전자근관장측정기에서 0.5 mark와 Apex
mark의 일관성을 비교하기 위해 각 지점에서의 표준편차
와 사분위 범위를 구하였다. 먼저 Root ZX의 0.5 mark에
서 표준편차는 0.21이고 사분위 범위는 0.29가 나왔으며
Apex mark에서는 표준편차는 0.12이고 사분위 범위는
0.11을 보여 일관성 (consistency)에서는 표준편차와 사분
위 범위가 작은 Apex mark가 더 일관성이 있다고 볼 수 있
다. 또한 E-Magic Finder의 0.5 mark에서 표준편차는
0.12이고 사분위 범위는 0.14가 나왔으며 Apex mark에서
는 표준편차는 0.09이고 사분위 범위는 0.04를 보여 Root
ZX와 마찬가지고 0.5 mark보다는 Apex mark가 보다 일
관성이 있다고 볼 수 있다 (Figure 5).
다음으로 각 전자근관장측정기에서 0.5 mark와 Apex
mark에서 측정치의 차이를 계산해 보면, Root ZX는 0.29
mm이고 E-Magic Finder는 0.30을 보여 두 지점간의 거
리 차이가 0.5 ㎜가 아닌 0.3 ㎜정도를 나타내고 있다.
Kuttler2), Green14), Dummer 등13)은 주근단공에서 근관협
착부 사이의 평균거리가 모든 치아종류에서 약 0.5 - 1.0
㎜ 내외라고 보고하였다. Dunlap 등15)과 Pagsvino 등16)과
Tselnik 등17)은 전자근관장측정기의 정확도를 측정 하였을
때 file이 근관협착부에서 ± 0.5 ㎜이내 있는 비율로 정확
도를 평가하였고 평균거리는 근관협착부보다 길게 나온 것
으로 보고하였다. 따라서 이번 연구는 전자근관장을 측정함
에 있어서 주근단공에서 임상적 오차 범위 내에 있는 것과
함께 임상적으로 사용 할 때에 일관성이 있고 재현성이 있
는 지점에서 측정한 근관장에서 일정거리를 가감하여 사용
할 수 있는지를 알아보고자 하였다. 따라서 주근단공에서
± 0.5 ㎜내에 존재하는 비율과 함께 전자근관장측정치의
표준편차와 범위를 비교하여 보았다. Dunlap 등15)과 Lee
등3)은 전자근관장을 측정 할 때에 file을 치근단부위를 넘어
선 후 후퇴하면서 측정하는 것이 측정값의 오차를 줄이고
정확도를 높일 수 있다고 보고하였다. 따라서 이번 실험에
서도 파일이 약 0.5 ㎜정도 치근단부위를 넘어선 후 후퇴하
면서 Apex mark를 가리키는 점에서 근관장을 측정하여 치
근단을 넘어서기 전에 Apex mark에서 측정한 값과 비교하
여 Apex band를 관찰하고자 하였다. Root ZX에서는 치근
단을 넘어가기 전의 Apex mark에서 측정한 값과 Apex를
0.5 ㎜ 넘어간 후 후퇴하면서 측정한 값의 차가 0.04 ㎜이
고 E-Magic Finder에서는 0.03 ㎜의 범위를 가졌다. 따라
서 후퇴하면서 측정한 값이 주근단공에 보다 가깝지만 그
양은 미미한 결과를 나타내었다. 
또한 전자근관장측정치의 일관성을 평가하기 위하여 치근
단부위를 현미경하에서 치근단부를 삭제하고 관찰 하였을
때 Lee3)에 의하면 현미경상에서도 단지 50%정도만이 모호
하게 상아백악질경계부를 확인 할 수 있으며 나머지는 명확
하게 판단하기 힘들다고 보고 하였다. 따라서 이번 연구에
서도 일관성 있게 재현 가능한 주근단공에서 file까지의 거
리를 비교하였고 비교적 일관되게 재현 가능함을 확인하여
일정거리를 가감하여 임상에서 사용할 수 있음을 알 수 있
었다.
2002년 Kaufman10)은 전자근관장측정기를 위해 특별히
고안된 alginate model을 사용하여 in vitro 상에서 만족할
만한 측정 결과를 얻었다고 보고한 바 있다. 본 실험에서도
alginate와 saline을 9 g/20 ㎖의 혼수비로 혼합한 후 치아
를 고정시켜서 만든 alginate model을 사용하였고 한번 혼
합한 alginate model에서의 근관장 측정을 5분 이내로 제
한하여 습윤한 환경이 유지되지 못할 경우에 생길 수 있는
오차를 줄이고자 하였다. 
본 연구는 다른 종래의 연구에서 주로 평가한 전자근관장
측정기의 정확성을 평가함에 있어서 주근단공에서 임상적
인 오차범위 내에 있는지를 확인하였고 뿐만 아니라 일정한
거리를 재현해 낼 수 있는 일관성을 같이 평가하고자 했다.
또한 일반적인 근관장 측정에서 file을 치아 밖으로 꺼내서
rubber stop을 사용하여 근관장을 측정하는데 이때 rub-
ber stop이 미세하게 움직일 수 있으므로 근관장을 측정할
때 생길 수 있는 오차를 줄이기 위하여 file의 손잡이 하연에
서 치아 교합면까지의 거리를 측정하여 전체 file 길이에서
측정한 길이를 빼서 근관장을 측정하였다. 이 방법은 고정
된 기준점에서 길이를 측정하여 측정치의 오차를 최소화 할
수 있는 방법으로 생각된다. 
이번 연구를 통해 전자근관장측정기의 0.5 mark보다
Apex mark에서 더 높은 일관성을 보였다. 실제 현미경상
에서 관찰할 때에도 다양한 형태와 일정한 범위를 가지는
근관협착부의 위치를 정확히 알기는 어려웠으나 주근단공
은 비교적 관찰이 용이하였다. 따라서 Alginate model을
사용한 본 실험조건에서는 Apex mark에서 근관장을 측정
한 결과 거의 주근단공과 일치하고 다른 여러 연구에서 주
근단공에서 0.5 ㎜상방에 근관협착부가 위치한다고 보고하
였으므로 임상적인 측면에서 Apex mark에서 측정한 근관
장에서 0.5 ㎜를 빼서 근관장으로 사용하는 것이 임상적으
로 더 좋으리라고 사료된다. 
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Ⅴ. 결 론
본 연구는 alginate model상에서 2개의 전자근관장측정
기를 사용하여 0.5 mark와 Apex mark 중 어느 지점에서
더 일관성 (consistency)을 보이는지를 비교하고 다음과 같
은 결론을 얻었다. 
1. 각 전자근관장측정기의 제조사의 지침대로 사용하였을
때 Root ZX와 E-Magic Finder 모두, 실험군 100%
에서 주근단공과 file tip간의 거리가 임상적 허용범위
인 ± 0.5 ㎜내에 있었다.
2. Root ZX, E-Magic Finder는 0.5 mark보다 Apex
mark에서 더 높은 일관성을 보였다. 
3. 주근단공에서 file tip사이의 거리는 Root ZX의 0.5
mark에서 - 0.18 ㎜, Apex mark에서 - 0.07 ㎜이고
E-Magic Finder의 0.5 mark에서 - 0.25 ㎜, Apex
mark에서 - 0.02 ㎜를 나타내었다. 
4. Range of Apex band (전자근관장 측정 시 치근단부
위를 넘어선 후 후퇴하면서 측정한 값과 치근단부위를
넘지 않고 측정한 값과의 차이)는 0.04 ㎜ 이었다. 
따라서 Alginate model을 사용한 본 실험조건에서는
Apex mark에서 측정한 근관장에서 0.5 ㎜를 빼서 근관장
으로 사용하는 것이 임상적으로 더 좋으리라고 사료된다.
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정확한 근관장 측정은 성공적인 근관치료를 위해 필수적이다. Kuttler2)는 근관협착부는 주근단공에서 0.5 ㎜ 상방에
위치한다고 하였고 Lee3)는 상아백악질경계점부위보다 주근단공이 재현성이 높고 임상적으로 관찰하기 용이하다고 보
고하였다. 본 연구는 alginate model상에서 2개의 전자근관장측정기를 사용하여 얻은 측정치의 정확성(accuracy)을
평가하고 각각 0.5 mark와 Apex mark 중에서 어느 지점에서 더 일관성(consistency)을 보이는지를 비교하고 또한
근관장을 측정할 때 파일을 전진시키면서 Apex mark를 측정한 값과 치근단부위를 지나친 후 다시 후퇴하면서 측정한
값의 차이를 비교하고자 하였다. 
52개의 발거된 건전한 제1, 2소구치를 대상으로 하였으며 Root ZX와 E-Magic Finder Deluxe를 이용하여 각각 26
개중 13개는 파일을 전진하면서 0.5 mark에서 근관장을 측정하고 Apex mark에서 근관장을 측정한 후 0.5 mark에서
고정하였다. 나머지 13개는 0.5 mark에서 근관장을 측정한 후 Apex mark에서 근관장을 측정하고 다시 치근단 부위
를 넘어선 후 후퇴하면서 Apex mark에서 근관장을 측정하고 고정한 후 치근단부 4 ㎜를 삭제하여 현미경상에서 파일
끝부터 주근단공까지의 거리를 측정하였다. 
그 결과 Root ZX와 E-Magic Finder 모두, 실험군 100%에서 주근단공과 file tip간의 거리가 임상적 허용범위인 ±
0.5 ㎜내에 있었으며 0.5 mark보다 Apex mark에서 더 높은 일관성을 보였다. 주근단공에서 file tip사이의 거리는
Root ZX의 0.5 mark에서 - 0.18 ㎜, Apex mark에서 - 0.07 ㎜이고 E-Magic Finder의 0.5 mark에서 - 0.25 ㎜,
Apex mark에서 - 0.02 ㎜를 나타내었다. Apex band는 0.04 ㎜였다. 따라서 Alginate model을 사용한 본 실험조건
에서는 Apex mark에서 근관장을 측정한 결과 거의 주근단공과 일치하고 다른 여러 연구에서 주근단공에서 0.5 ㎜상
방에 근관협착부가 위치한다고 보고하였으므로 임상적인 측면에서 Apex mark에서 측정한 근관장에서 0.5 ㎜를 빼서
근관장으로 사용하는 것이 임상적으로 더 좋으리라고 사료된다. 
주요어: 전자근관장측정기, 일관성, 알지네이트 모델, 주근단공, 근관협착부
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